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DNeasy Plant Mini Kit 69104或 69106，可以在室温（15-25度）条件下存放一年。 

 

如果需要技术支持服务，请拨打免费电话 400 880 0325联系我们的技术工程师。 

 

实验前注意事项： 

离心操作请在室温（15-25度）进行； 

如果有必要，请用 buffer AP1和 buffer AW1 重新溶解沉淀物； 

在 buffer AW1和 AW2中加入乙醇； 

准备一个 65度的水浴或者加热模块。 

 

1． 用样品破碎仪或者研钵将湿重小于 100mg或者干重小于 20mg的样品破碎； 

2． 加入 400ul AP1 Buffer和 4ul的 RNase A，震荡混匀，65度孵育 10分钟，孵育过程中将管子反转

2-3次。注意：不要再使用前将 buffer AP1和 RNase A混合。 

3． 加入 130ul P3 buffer。 混匀后在冰中放置 5分钟。 

4． 推荐：将裂解液 14000转离心 5分钟。 

5． 将裂解液移入事先放在 2ml 收集管内的 QIAshredder 中 ，事先放入 2ml 收集管内，20000g 离

心 2分钟。 

6． 将流出液转移到一个新管子内，注意不要去除颗粒物。加入 1.5倍体积的 AW1 buffer，吹打混匀。 

7． 洗出 650ul的混合液加入事先放在 2ml收集管内的 DNeasy Mini 离心柱内，大于 8000转离心 1

分钟。弃掉流出液。将剩余的混合液用同样的步骤处理。 

8． 将离心柱放入一个新的 2ml收集管内，加入 500ul 的 buffer AW2，大于 8000转离心 1分钟。弃

去流出液。 

9． 另外加入 500ul的 buffer AW2，20000g 离心 2分钟。 

注意：从 2ml收集管中取出离心柱的时候，要注意离心柱不要接触流出液。 

10． 将离心柱转移到一个新的 1.5ml或者 2ml的离心管中。 

11． 加入 100ul buffer AE洗脱。室温放置 5分钟。大于 6000g离心 1分钟。 

12． 重复一次步骤 11。 
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